ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
UICE

MLI U ice 2012

Medjulaboratorijsko uporedno ispitivanje
ambijentalnog vazduha, Izvod iz izveStaja

Organizator: Zavod za javno zdravlje U ice

Uzorak: Ambijentalni vazduh

Parametar ispitivanja: PM 10 frakcija suspendovanih estica.
Metoda ispitivanja: SRPS EN 12341:2008, jediniciérag/nr.

Lokacija: Grad U ice, mikrolokacija: 43°51'10.14"N, 19°50'48.05"E, Gradski
stadion U ice — urbana zona

Period uzorkovanja: Sedam dana, od 5.03.2012. do 11.03.2012. go@3 pasa (od
13:00 tekueg dana do 12:00 narednog dana).

U me ulaboratorijskom uporednom ispitivanjuastvovalo je 19 laboratorija sa ukupno
23 aparata za uzorkovanje.etiri laboratorije uestvovale su sa po dva aparata.
Laboratorije / Aparati za uzorkovanje ozeai su brojevima od 1 do 23.

Reference:

1. SRPS ISO 17043:2011- Ocenjivanje usaglasenosiipsti zahtevi za ispitivanje
osposobljenosti

2. 1SO 13528 Statistical methods for use in preficy testing by interlaboratory
comparisons

3. The international harmonized protocol for theofigiency testing of analytical
chemistry laboratories, Pure Appl. Chem.Vol.78, Ne@p. 145-196, 2006

4. SRPS ISO 5725: 2007, Tepst (istinitost i preciznost) metod i rezultataremga —Deo

1: Opsti principi | definicije, Deo 2: Osnovna métoza odredjivanje ponovljivosti i
reproducibilnosti

5. AMC technical brief No.6 Apr 2001, Robust satis: a metod of coping with outliers

Tim koji je sproveo MLI:

Dizajn MLI, statisti ka obrada i izveStaj - dipl ing Vlasto Stevangtipec sanitarne
hemije

Kordinator — dipl ing Slavica BeSevi

Tehni ki ekspert— dipl ing Draganu kovi spec toksikoloSke hemije

Organizaciona podrska: Doc. dr Biljana Mijovdirektor Zavoda za javno zdravlje U ice.
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Spisak u esnika i shema postavljenih aparata za uzorkovanje, medjusobna rastojja izmedju

aparata 2 m

Zavod za javno
zdravlje Kikinda

Institut za javno
zdravlje Vojvodine
Novi Sad

Anahem d.o.o
Beograd

Institut za zasStitu na
radu Novi Sad

1

Anahem d.o.o
Beograd

Rudarski institut
D.O.0O Beograd

Zavod za javno
zdravlje Po arevac

Zavod za javno
zdravlje a ak

Zavod za javno
zdravlje Kraljevo

Zavod za javno
zdravlje Sabac

Gradski Zavod za
javno zdravlje
Beograd

Institut za rudarstva
i metalurgiju Bor

Institut za javno
zdravlje
Vojvodine
Novi Sad

Zavod za javno
zdravlje U ice

Zavod za javno
zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno
zdravlje Kikinda

Zavod za javno
zdravlje Subotica

Zavod za javno
zdravlje Sremska

Mitrovica

Agencija za

Institut za javno Zavod za javno Zavod za javno | Agencija za zaStitu zasStitu ivotne
zdravlje zdravlje uprija zdravlje Panevo ivotne sredine sredine
Nis Beograd Beograd
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Rezultati po datumima uzorkovanja, PM 10 frakcija sus  pendovanih estfea, (ug/m 3
Datum 5.03.2012(6.03.2013 [7.03.2014 [8.03.2015 [9.03.2016  [10.03.2011 [11.03.2012 <
Lab / Aparat jmL mL mL mL mL mL mL = A
1 117.6 1155 | 177.0 72.6 105.1 344 |&5 g %
2 1140 | 949 112.5 82.4 1042 | 354 |E 5 Z
3 122.6 | 107.8 | 128.4 | 192.2 90.5 114.1 91 | DT
4 128.0 | 108.3 | 1235 | 186.3 87.2 110.6 435 | = = Q
5 67.0 89.0 330 | o x .
6 103.0 86.0 103.0 76.0 97.0 390 |0 A =
7 1325 | 107.8 | 1319 | 193.6 92.9 117.2 429 |x = £
8 136.9 | 1127 | 1321 | 192.1 91.8 115.3 U4 | S X o
9 111.0 99.1 122.2 | 184.2 82.3 112.3 391 |© © ot
10 128.9 | 1107 | 1265 | 190.0 85.8 112.0 34 | S Iz
11 129.3 | 107.7 | 127.4 | 192.7 96.2 110.8 386 |2 9 o
12 1275 | 1053 | 122.0 | 188.7 90.0 120.5 48 | S K S
13 127.8 | 107.7 | 125.7 | 189.9 91.6 113.4 386 |0 E
14 104.7 87.7 1045 |G 758 98.5 386 | 2 g =
15 1290 | 109.0 | 130.0 | 197.0 | 112.0 980 SN Sad G
16 131.0 | 106.0 - 195.0 97.0 - - 5 £
17 121.9 | 1044 | 1227 | 184.0 86.9 106.5 373 | @ > o
18 128.6 | 107.2 | 128.4 | 192.1 89.1 104.8 388 | & 1 =
19 127.0 | 109.0 | 123.0 | 187.0 86.0 109.0 330 | a <
20 126.1 | 102.3 | 120.1 | 186.6 83.8 108.5 361 | ® > ‘=
21 125.6 | 1152 | 1289 | 192.1 94.7 - 387 |O T o
22 108.8 97.1 115.7 | 172.9 79.8 98.9 38.2 o O
23 1215 | 102.1 | 1205 | 184.4 105.5 116.4 39.4
|n 1 1 1 1 1 1 1 Srednja vrednost
p 23 23 22 23 23 21 22
m 121 104 122 188 88 108 39 110
m 126 107 123 190 87 109 39 112
SL 11.19 7.54 8.07 6.04 10.16 7.96 3.43 7.77
SL 9.2% 7.2% 6.6% 3.2% 11.6% 7.4% 8.8% 7.7%
|Huber H15 123 103 122 187 87 108 39 110
10.08 8.37 7.92 9.22 8.96 8.16 4.04 8.11
8.2% 8.1% 6.5% 4.9% 10.3% 7.6% | 10.3% 8.0%
|u kao 2* 16.4% | 16.2% | 13.0% | 9.9% 20.5% | 15.1% | 20.6% 16.0%
|Zahtevana merna nesigurnost* 25%

n-broj merenja

p — broj aparata za uzorkovanje

mL - pojedinacna vrednost svake laboratorije za sva ki aparat za uzorkovanje.
m - Srednja vrednost

M - Medijana

SL - Medjulaboratorijska standardna devijacija

Huber H15-Robusna srednja vrednost

-Robusna standardna devijacija
U - Merna nesigurnost ,kao 2*

Prazna polja — Za laboratoriju br 21 uniSten uzorak na teremale dsboratorije nisu dostavile rezultate.
Polja oznaena crvenim predstavljaju usamljene vrednosti, a @ra utim predstavljaju sumnjive
vrednosti
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